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・オージオグラムの記入のしかた ・平均値の計算方法

　　500、1000　2000Hzの測定値をそれぞれ

となる。
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　　　　　平均聴力　R　　　         　　　dB、L　　　　　　        　 dB
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　　　　　　　スケールアウトは○または×の下に↓であらわす。線は結ばない。

　　　　　　　スケールアウトは匚またはコの下に↓であらわす。線は結ばない。

　　　骨導：右耳匚記号、左耳コ記号であらわし線では結ばない。

120 120

130 130

　A、B、Cとすると A＋２B＋C

４

　　　　　骨導聴力　R　　　　         　　dB、L　　　　　　　         dB

　　　気導：右耳○記号、左耳×記号であらわし線で結ぶ。

（聴力レベル）
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